
 

Lampiran 1 

PEMERIKSAAN DARAH RUTIN MINDRAY BC-5300 

PENGERTIAN: Tata cara melakukan analisis sampel dengan Hematologi 

Analizer Mindray BC-5300. 

PRINSIP : sampel darah yang sudah diampur dengan reagen dilusi sebanyak 

200x proses hemolyzing untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnyan sampel 

dilakukan dilusi lanjutan sebanyak 200x ( jadi 40.000x) untuk mengukur eritrosit 

dan trombosit. 

PROSEDUR : 

Menghidupkan alat 

1. Periksa persediaan reagen 

2. Periksa persediaan kertas di printer 

3. Tekan tombol on pada UPS 

4. Hidupkan komputer, tekan tombol ON pada CPU dan Printer 

5. Tekan tombol ON pada alat mindrayKlik ikon IPU dua kali untuk masuk 

ke menu Mindray 

6. Lalu login denganUser : Lab danPasword : Lab 

7. Alat otomatis Start Up lebih kurang 15 menit 

8. Alat ready untuk digunakan setalah lampu pada alat berubah warna 

menjadi hijau 

Runing Sampel Alat 

1. Pada menu IPU klik menu Work List atau tekan ALT + W pada keyboard 

2. Lalu pilih New Input data, masukkan nama, umur, alamat pasien dan 

ruangan 

3. Klik Save 

4. Lalu ke menu Run, ceklis pilihan “Run as per the work list” 

5. Pilih OK 

6. Sampel siap untuk running 

7. Hasil akan terprint secara otomatis 

Mematikan alat 

1. Klik Shut down pada menu lalu pilih OK 

2. Tunggu hingga proses selesai 



 

3. Akan muncul perintah mematikan alat, klik Turn Off pada alat. 

4. Keluar dari Aplikasi dengan mengklik menu exit 

5. Pilih OK 

6. Shut Down Komputer 

7. Turn off CPU 
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Dokumentasi pengambilan data hasil pemeriksaan hematologi lengkap pasien 

Talasemia 

 

 

 

  
Gambar 1 

Pengambilan data dalam buku 

register 

Gambar 2 

Pemeriksaan hematologi lengkap 

 

 

  
Gambar 3 

Alat hematologi analyzer 

Gambar 4 

Pengambilan data profil eritroisit 

pasien talasemia 
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no Nama usia jenis 

kelamin 

Pemeriksaan Darah 
lengkap 

Nilai Indeks Eritrosit Keterangan 

Jenis 

Anemia Hb Ht RBC MCV MCH MCHC 

(g/dl) % (juta/µl) (fl) (pg) (%) 

1 JK 15 
th 

P 8.9 27 3.53 75.9 25.2 32.4 hiprokrom 

mikrositik 

2 RA 6 th P 7.9 22.9 3.15 76.7 26.7 34.8 hiprokrom 

mikrositik 

3 F 8 th P 7.6 21.4 2.57 76.2 25.4 29.1 hiprokrom 

mikrositik 

4 AHFF 8 th L 8.2 25.6 3.25 74.8 26.2 26.2 hiprokrom 

mikrositik 

5 NAM 9 th P 8 23.5 2.85 63.3 21.7 34 hiprokrom 

mikrositik 

6 AA 13 
th 

L 6 23.5 3.09 72.9 21.7 34 hiprokrom 

mikrositik 

7 AS 9 th P 7.9 22.2 3.03 74.9 25.9 30 hiprokrom 

mikrositik 

8 AAL 7 th L 6 18.3 2.35 76.8 25.5 32.8 hiprokrom 

mikrositik 

9 ARM 7 th L 8.2 23.1 3.2 76.5 26.5 30 hiprokrom 

mikrositik 

10 AK 12 
th 

P 9.5 28.4 3.15 75.6 26.7 28 hiprokrom 

mikrositik 

11 RMA 5 th L 7.9 22.2 3.08 72.1 25.6 34 hiprokrom 

mikrositik 

12 D 8 th L 10 28.3 3.24 75.8 24.7 30.2 hiprokrom 

mikrositik 

13 DCH 8 th L 8.6 24.6 3.22 76.4 26.7 31 hiprokrom 

mikrositik 

14 NT 5 th P 8.3 24.3 3.53 75.9 27.2 29.1 hiprokrom 

mikrositik 

15 OC 12 
th 

P 6.8 25.4 2.47 76.3 26.6 29.3 hiprokrom 

mikrositik 

16 RR 6 th L 8.2 24 3,08 76.5 26.6 34.2 hiprokrom 

mikrositik 

17 RS 12 
th 

L 7 24 2.48 76.4 25.6 30.3 hiprokrom 

mikrositik 

18 RMR 6 th P 9.2 28.3 3.35 75.6 25.1 31.2 hiprokrom 

mikrositik 

19 MFYF 6th L 8.5 25.1 3.22 75.6 25.6 30.2 hiprokrom 

mikrositik 

20 SN 6 th P 7.5 24.9 3.25 70.8 23.2 28.9 hiprokrom 

mikrositik 

21 AAL 7 th L 7.9 23.5 3.1 75.8 25.5 32 hiprokrom 

mikrositik 

22 ZR 9 th L 8 24.9 3.24 76.8 24.8 33.3 hiprokrom 

mikrositik 

23 NNF 10 
th 

L 7.3 22.7 3.14 72.3 23.2 30.1 hiprokrom 

mikrositik 
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