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Lampiran 1  

Prosedur Pemeriksaan Trombosit dan Hematokrit 

 

Nama Alat : Hematology Analyzer Mindray BC-3600 

Metode      : kuantitatif 

Prinsip      : Menghitung trombosit dan hematokrit dengan berdasarkan impedensi 

aliran listrik terhadap sel-sel yang dilewatkan atau pengukuran dan penyerapan 

sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang glombang tertentu dengan 

larutan atau sampel yang dilewatinya. Alat ini berkerja berdasarkan prinsip flow 

cytometer. Flow cytometri adalah metode pengukuran (metri) jumlah dan sifat-sifat 

sel (cyto) yang dibungkus oleh aliran cairan (flow) melalui celah sempit. Ribuan sel 

dialirkan melalui celah tersebut sedemikian rupa sehingga sel dapat lewat satu per 

satu, kemudian dilakukan penghitungan jumlah sel dan ukurannya. 

Prosedur Kerja  

1. Hubungkan kabel power dengan arus Listrik; 

2. Dinyalakan switch utama (ON/OFF) yang terletak di belakang instrument; 

3. Dipastikan alat dalam status ready, di tekan tombo lD sampel dan 

masukkan nomor sampel lalu tekan tombol enter; 

4. Dihomogenkan darah yang akan di periksa. Dibuka tutupnya dan 

diletakkan di bawah aspiration probe. Dipastikan ujung probe menyentuh 

dasar botol sampel darah agar tidak menghisap udara; 

5. Ditekan start switch untuk memulai proses; 

6. Ditarik tabung sampel darah dari bawah probe setelah terdengar bunyi 

beep dua kali. Hasil akan tempak pada layar dan secara otomatis tercetak 

pada kertas printer; 

7. Untuk memastikan alat tekan stand by maka alat mencuci selama satu 

menit, setelah layer padam, dimatikan alat dengan menekan switch utama 

yang terletak di bagian belakang alat dan pastikan alat sudah tidak 

terhubung dengan arus Listrik.      

Nilai Normal Trombosit    = 150.000-450.000 sel/mm3 

Nilai Normal Hematokrit : Laki-laki  = 40-54% 

 Perempuan  = 37-47% 



 
 

 
 

Lampiran 2 

Data Registrasi Pasien DBD Tahun 2022-2023 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 3 

Hasil  Pengolahan Data 

Statistics 

 Trombosit Hematokrit 

N Valid 202 202 

Missing 0 0 

Mean 89.145 39 

Median 74.500 39 

Std. Deviation 97.575 7 

Minimum 1.000 10 

Maximum 880.000 66 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 4 

Peta Wilayah Puskesmas Rawat Inap Krui 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 5 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

Pemeriksaan Darah Lengkap Meliputi Trombosit dan Nilai Hematokrit 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 6 

Surat Izin Penelitian Dari Kampu 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

Surat Balesan Dari Dinas Penanaman Modal 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

Surat Balesan Dari Puskesmas 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9 

Logbook Kegiatan Penelitian 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10 

Lembar Konsultasi Pembimbing Utama 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 11 

Lembar Konsultasi Pembimbing Pendamping 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 12 

Lembar Hasil Turnitin 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 


