
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

Lampiran 1 

Pemeriksaan HCV 1/2 Metode Rapid Test 

Prinsip :  

Pemeriksaan rapid tes ini merupakan uji kualitatif untuk mendeteksi antibodi spesifik untuk 
HCV dalam serum atau plasma. Pada bagian sampel (S) membran strip dilekatkan antigen 
recombinant HCV dan colloid gold conjugate yang berikatan dengan antibodi HCV pada 
sampel, kemudian bergerak pada membran kromatografi menuju daerah tes (T) yang telah 
dilekatkan antigen rekombinan HCV, sehingga apabila terdapat antibodi HCV pada sampel 
akan membentuk garis nyata berwarna ungu pada daerah tes (T) yang merupakan ikatan 
komplek antigen - antibodi - antigen gold partikel dengan spesisfisistas dan sensitivitas yang 
tinggi. Kelebihan Antigen recombinan HCV dan colloid gold conjugate akan terus bergerak 
menuju area kontrol (C) yang telah dilapisi antibodi HCV rekombinan, sehingga berikatan 
dan membentuk garis merah pada area kontrol yang menunjukkan hasil pemeriksaan valid.  

Alat dan Bahan :  

1. HCV Rapid test (test strip, diluent dan pipet kapiler)  

2. Mikropipet (10 μL)  

3. Tip kuning  

4. Timer  

5. Sampel pasien (serum atau plasma) 

Cara kerja : 

• Siapakan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian simpan pada suhu kamar 

• Buka kemasan kit pemeriksaan pada permukaan yang datar dan kering 

• Untuk sampel menggunakan pipet kapiler atau mikropipet, dipipet 10μL sampel 

darah dan masukkan ke dalam sampel well (S) 

• Tambahkan 3 tetes larutan diluent secara vertikal ke dalam sampel well (S) 

• Baca hasil pengamatan 5-20 menit 

• Peringatan : jangan membaca hasil lebih dari 20 menit  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

Interpretasi Hasil:  

• Non-Reaktif : hanya terbentuk satu garis pada daerah kontrol (C) 

• Reaktif         : Terbentuk dua garis ungu, satu garis di daerah tes (T) dan satu garis di    

                       daerah kontrol (C) 

• Invalid         : Tidak terbentuk garis pada daerah kontrol (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

Lampiran 2 

Prosedur Pemeriksaan Alat Hematology Analyzer Mindray BC-6200 

Pengertian            Sel-sel darah diukur dan diperhitugan dengan metode flowcytometri,  

 sedangkan hemoglobin dengan calorimetri. 

Tujuan                  Mengetahui kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah sel eritrosit, leukosit,  

 trombosit, hitung jumlah leukosit, dan indeks eritrosit. 

Alat                      Hematology Analyzer Mindray BC-6200 

Bahan                  Darah EDTA 

Reagen                DS Diluent, DR Diluent, LN Lyse, LH Lyse, LD Lyse, FD Dye, FR Dye,  

 FN Dye, Probe Cleanser, BC -6D, Bc-Ret, Sc- Cal Plus. 

Prosedur              Cara menghidupkan Alat Dan Login User 

Pemeriksaan        - Nyalakan UPS, lalu nyalakan tombol power pada sisi kanan bawah alat. 

- Nyalakan komputer dan perlengkapan lain yang terhubung. 

- Double click icon BC-6200, lalu masukkan user name “Mindray” dan 

  password “Mindray”. 

- Setelah proses inisialisasi selesai, tekan tombol “”Graph” untuk melihat  

  hasil background. 

ModeWhole Blood: 

- Sampel yang digunakan : darah + antikoagulan K3EDTA atau K2EDTA  

  (1,5-2,2 mg/mL). 

- Pastikan sampel sudah dalam kondisi homogen. 

- Jika sudah menggunakan barcode, maka scan barcode pada tabung  

  Pasien. 

- Aspirate sampel dengan cara memasukkan tabung ke dalam probe  

  (jarum) sampel lalu tekan tombol aspirate. 

- Keluarkan tabung sampel setelah bunyi “Beep” terdengar. 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

Mode Prediluted : 

- Pada layar utama, tekan tombol “Diluent”. Tempatkan tabung kosong pada  

  sampel probe, lalu tekan tombol aspirate untuk mengeluarkan diluent  

  sebanyak 180µl. 

- Setelah selesai mempersiapkan diluent, klik “Cancel” untuk keluar. 

- Tambahkan 20 µl darah ke tabung berisi diluent tadi, tutup dan campur  

   hingga rata. 

- Inkubasi selama 3 menit, lalu lakukan pembacaan di alat. 

- Hasil yang keluar adalah hasil perhitungan yang sudah jadi. 

Prosedur Penggantian Reagen : 

- Tekan pesan eror reagen pada kanan bawah SPU lalu tekan remove eror. 

- Akan muncul kotak dialog, tekan pada kolom barcode dan scan barcode  

  pada kotak reagen atau pada tutup reagen (Khusus DS Diluent). 

- Apabila barcode diluent valid, maka Expired date akan berubah sesuai  

  reagen yang baru diganti, pasang reagen yang baru kemudiaan tekan Exit. 

Mematikan Alat : 

- Untuk mematikan alat, pilih menu shut down. 

- Jika pada alat sudah muncu massage, masukkan/aspirate probe cleanser. 

- Tunggu sampai proses pencucian selesai. 

- Jika pada layar sudah muncul “please turn off the analyzer”, matikkan alat 

dengan cara tekan tombol power di belakang alat.  
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