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Lampiran   1  

PROSEDUR PEMERIKSAAN MALARIA 

1. Metode Pemeriksaan 

Metode yang digunakan untuk pemeriksaan malaria adalah secara mikroskopis 

2. Prosedur Kerja Pemeriksaan 

1) Alat dan Bahan :  

Alat : 

 1. Slide/Kaca Sediaan (objec glass) 

 2. Lanset Steril  

 3. Pipet Tetes  

        4. Rak Pengecatan 

  Bahan :  

 1. Kapas 

 2. Alkohol 70 %  

 3. Minyak Emersi/Anisol 

 4. Buffer pH 7,2 

 5. Larutan Giemsa 

 6. Darah Kapiler/Darah Vena 

3. Cara Kerja Pembuatan Sediaan Darah  

        Bahan pemeriksaan malaria yang terbaik adalah darah dari ujung jari. Jika 

menggunakan darah vena, darah yang digunakan adalah darah yang belum 

tercampur dengan anti koagulan. Jika menggunakan darah dengan anti 

koagulan harus segera dibuat SD malaria, karena bila sudah lebih dari 1 jam 

parasit berkurang dan morfologi dapatberubah. 

 1. Pegang tangan kiri pasien dengan telapak tangan menghadap ke atas.  

 2. Pilih jari tengah atau jari manis. 

    3.Bersihkan jari dengan kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran dan  

minyak yang menempel pada jari tersebut. 

 4. Setelah kering, jari ditekan agar darah banyak terkumpul di ujung jari. 

  5.Tusuk bagian ujung jari (agak di pinggir, dekat kuku) secara cepat dengan 

menggunakan lancet. 

 



 

 

 6. Tetes darah pertama yang keluar dibersihkan dengan kapas kering, untuk 

menghilangkan bekuan darah dan sisa alkohol. 

 7. Tekan kembali ujung jari sampal darah keluar, ambil objec glass bersih 

(pegang objec glass di bagian tepinya). Posisi benda kaca berada di jari 

tersebut.  

 8. Teteskan 1 tetes kecil darah (± 2µl) di bagian tengah objec glass untuk SD  

tipis. Selanjutnya 2-3 tetes kecil darah (± 6µl) di bagian ujung untuk SD 

tebal.  

 9. Bersihkan sisa darah di ujung jari dengan kapas.  

  10. Letakkan objec glass yang berisi tetesan darah diatas meja atau permukaan 

yang rata.  

11. Untuk membuat SD tipis, ambil objec glass baru. Tempelkan ujungnya 

pada tetes darah kecil sampai darah tersebut menyebar sepanjang objec 

glass. 

12. Dengan sudut 45º geser objec glass tersebut dengan cepat ke arah yang  

berlawanan dengan tetes darah tebal, sehingga didapat sediaan hapus 

(seperti bentuk lidah). 

13. Untuk SD tebal, ujung objec glass kedua yang ditempelkan pada tiga tetes 

darah tebal. Darah dibuat homogen dengan cara memutar ujung objec glass 

searah jarum jam, sehingga terbentuk bulatan dengan diameter 1 cm.  

14. Pemberian label pada bagian ujung objec glass dekat sediaan darah tebal, 

bisa menggunakan kertas label atau object glass frosted. Proses pengeringan 

SD harus dilakukan secara perlahan-lahan di datar. 

  15. Selama proses pengeringan, SD harus dihindarkan dari gangguan serangga, 

debu, panas, kelembaban yang tinggi dan getaran.  

16. Setelah kering, darah tersebut harus segera diwarnai. Pada keadaan tidak 

memungkinkan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam SD harus sudah 

diwarnai (Pedoman Teknis pemeriksaan malaria, 2017). 

4. Pewarnaan Sediaan Darah 

   1. SD tipis yang sudah kering difiksasi dengan metanol. Jangan sampai terkena 

SD tebal. 

 2. Letakkan pada rak pewarna dengan posisi darah berada di atas.  



 

 

3. Siapkan 3% larutan Giemsa dengan mencampur 3 cc stok giemsa dan 97cc 

larutan buffer.  

4. Tuang larutan Giemsa 3% dari tepi hingga menutupi seluruh pemukaan 

object glass. Biarkan selama 30-45 menit. 

5. Tuangkan air bersih secara perlahan dari tepi object glass sampai larutan 

Giemsa yang terbuang menjadi jernih. Angkat dan keringkan SD. Setelah 

kering, SD siap untuk diperiksa. 

  6. Pada keadaan darurat dapat dipakai pewarnaan cepat dengan perbandingan 2 

tetes giemsa stok ditambah 1 ml larutan buffer selama 15 menit. Dalam hal 

ini pewarnaan standar tetap dilakukan (Kemenkes RI, 2017).  

5. Pemeriksaan Rutin untuk Sediaan Darah Malaria 

a). Pemeriksaan Sediaan Darah Tebal  

 1) SD diletakkan pada meja sediaan mikroskop. 

 2) Lihat SD dengan lensa objektif 10 kali dan fokuskan lapang pandang pada 

bagian tepi SD tebal. 

 3) Teteskan minyak imersi pada bagian sediaan darah. 

 4) Ganti lensa objektif dengan pembesaran 100 kali.  

 5) Fokuskan lapang pandang dengan memutar mikrometer sampai leukosit 

terlihat jelas.  

 6) Pemeriksaan rutin tebal dinyatakan negatif bila tidak ditemukan parasit  

pada 200 lapang pandang. Bila ditemukan parasit, pemeriksaan dilanjutkan 

dengan 100 lapangan pandang sebelum diagnosa ditegakkan. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan ada tidaknya infeksi campur. 

6. Intrepretasi Hasil. 

a) Kuantitatif  

       Jumlah parasit/μl darah, dihitung berdasarkan jumlah leukosit pada 

Sediaan darah tebal. Jumlah parasit dan lekosit dikalikan dengan jumlah 

lekosit/μl. Jika pemeriksaan lekosit tidak dilakukan, maka digunakan nilai 

standar, yaitu 8.000 (ratarata jumlah lekosit normal). Untuk menghitung 

kepadatan parasit diperlukan 2 buah tally counter. Satu tally counter untuk 

menghitung parasit, dan yang lainnya untuk menghitung leukosit 

(Kemenkes RI, 2020). 



 

 

(1) Jika pada 200 leukosit ditemukan 100 parasit atau lebih, catat hasilnya 

per 200 leukosit  

(2) Jika pada 200 leukosit hanya ditemukan 99 parasit atau kurang, 

lanjutkan pemeriksaan sampai menjadi 500 leukosit, catat hasilnya per 

500 leukosit.  

(3) Jadi jumlah parasit dalam 1 μl darah : 

                    

(4) Apabila penghitungan parasit dilakukan terhadap 200 leukosit maka 

jumlah parasit dikalikan 40. Bila penghitungan parasit dilakukan 

terhadap 500 leukosit, jumlah parasit dikalikan 16.  

(5) Bila ditemukan infeksi campuran, maka perhitungan diakumulasikan 

menjadi satu. 

(6) Hitung parasit dilakukan hanya pada stadium aseksual (trofozoit), 

sedangkan gametosit tidak dihitung tetapi dilaporkan (Kemenkes RI, 

2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Lampiran 2 
 
Hasil Spesies Plasmodium Pada Sediaan Darah Tebal 

1. D (16 Tahun) 

    
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

2. A. R (14 Tahun) 

      
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

3. S. I (41Tahun) 

         
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

4. D. I (13 Tahun) 

   
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

5. H (10 Tahun) 

            
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

6. N (36 Tahun) 

         
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

7. W (55 Tahun) 

 
Mikrogametosit 

(Plasmodium falciparum) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. B. I (33 Tahun) 

        
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

9. R. H (61 Tahun) 

 
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 



 

 

10. E. M (32 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 
 

11. S. W (57 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

12. R. K (9 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

13. S. T (54 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

14. B. W (55 Tahun) 

 
Skizon Imatur 

(Plasmodium vivax) 

15. Y. L (8 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

16. R. D (47 Tahun) 

        
   Tropozoit awal 

     (Plasmodium vivax) 
 
 
 
 
 

17. K. M (5 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 
 

18. A. W (3,5 Tahun) 

 
   Tropozoit awal 

     (Plasmodium vivax) 



 

 

19. F. H (55 Tahun) 

       
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

20. D. O (4 Tahun) 

 
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

21. F. Z (15 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

22. Y. R (7 Tahun) 

 
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 

23. C. H (7 Tahun)                                              

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 

24. S. P (35 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 
 

25. A. G (7 Tahun) 

 
Tropozoit awal 

(Plasmodium vivax) 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. S. W (69 Tahun) 

 
Makrogamet 

(Plasmodium vivax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. K. J (65 Tahun) 

 
Tropozoit berkembang 

(Plasmodium vivax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Lampiran 3 
 
Dokumentasi pemeriksaan Parasitemia Pada Penderita Malaria  
Di Puskesmas Hanura 

 

  
Pemeriksaan Malaria 

Secara mikroskopis dan 
hitung kepadatan 

parasit 
 

 
Alat Pemeriksaan Malaria 

(Mikroskop) 

 
Slide/Preparat  Malaria 

 

 
Alat Hitung kepadatan 
parasit (Tally counter) 

 
 
 
 

 
Pencatatan data pasien yang 
di buku registrasi Puskesmas 

Hanura. 

 
Pemeriksaan sediaan 

positif  malaria di 
mikroskop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 4 

Data penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. 

No. Nama Pasien JK Usia Alamat 
Hasil Mikroskotip Kepadatan Parasit 

Positif / Negatif P.f P.v Low Medium High 
1 D L 16 Hanura +  

 

 761     
2 A.R L 14 Hanura +  

 

 3.047    
3 S.I P 41 Lempasing +  

 

 876     
4 A.S L 12 Sidodadi - -  -  - -  -  
5 D.I L 13 Lempasing +   

 

 914     
6 H L 10 Hanura +         13.303 
7 N P 36 Sidodadi +   

 

954      
8 A.A L 10 Hanura - -  -  - -  -  
9 C.A P 19 Gebang - -  -  -  -  -  
10 W P 55 Hanura +        7.058    
11 B.I L 33 Gebang +       5.871    
12 R.H P 61 Sidodadi +       4.403    
13 E.M P 32 Hanura +       7.024    
14 S.W P 57 Gebang +         12.325  
15 R.K L 9 Hanura +      946     
16 S.T P 54 Hanura +         15.872  
17 B.W L 55 Sidodadi +       4.627    
18 B P 48 Gebang -  -  -  - - -  
19 Y.L L 8 Sidodadi +      581     
20 R.D L 47 Lempasing +      877     



 

 

21 K.M P 5 Hanura +        4.513   
22 A.W P 3,5 Sidodadi +       1.021    
23 F.H L 55 Gebang +        4.482     
24 L L 24 Gebang - -   -  - -  -  
25 D.O P 4 Hanura +      935     
26 F.Z P 15 Hanura +      960     
27 A.Y P 22 Lempasing -  -  - -  -  -  
28 Y.R L 7 Hanura +      854      
29 C.H P 7 Hanura +     929      
30 S.P P 35 Gebang +      986     
31 A.G L 7 Gebang +         10.755  
32 S.W L 69 Sidodadi +        1000   
33 K.J P 65 Hanura +     896      
34 A.T L 19 Gebang +       996     
35 D. W L 35 Hanura +     838      
36 N. H P 33 Gebang +      771     
37 T P 15 Hanura +     714      
38 C L 27 Lempasing +      876     
39 G. R L 36 Lempasing - -  -   - -  -  
40 J. O L 40 Gebang +       995     
Keterangan : 

Pf = Plasmodium falciparum 

Pv = Plasmodium vivax 
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Lampiran 5 
 
Surat izin penelitian dari kampus 

 
 
 
 



 

 

Lampiran 6 
 
Surat Balasan Izin Penelitian Dari Kesatuan Bangsa Dan Politik 

 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 7 
 
Surat Balasan Izin Penelitian Dari Dinas Kesehatan 

 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 8 
 
Surat Balasan Izin Penelitian Dari Puskesmas Hanura 

 
 
 



 

 

Lampiran 9 
 
Lembar Konsultasi Bimbingan Pembimbing Utama 
 



 

 

 



 

 

Lampiran 10 
 
Lembar Konsultasi Bimbingan Pembimbing Pendamping 
 

 
 



 

 

 



 

 

Lampiran 11 
 
Lembar Hasil Turnitin 
 

 
 



 

 



 

 

 
 
 


